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ASUNTO:

N/REF: C-027/2006

Informe sobre la sonometria realizada en el perimetro de las instalaciones de
SOLVAY QUIMICA S.L, en el Término Municipal de Polanco.

ORGANISMO SOLICITANTE:

Ayuntamiento de Polanco

Ne° DE REGISTRO: 373
FECHA SALIDA: 20/03/2005
S/REF.: -
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1.- INTRODUGCCION.

En el presente informe se recogen los resultados y las conclusiones obtenidas en las
mediciones de ruido efectuadas en el perimetro de las instalaciones de SOLVAY
QUIMICA S.L, en el término municipal de Poianco los dias 11 y 12 de abril de 2006.

La medicion se realiza a peticion del Ayuntamiento de Polanco.

2.- EQUIPO UTILIZADO.

Las mediciones se han realizado con un sonometro integrador-promediador de
precision “tipo 17, marca Bruel&Kjaer, modelo 2238 MEDIATOR, numero de serie
2124815, Este equipo cumple las especificaciones de las normas:

EN 60851/CEI 651 (1979), Tipo 1
EN 80804/CE| 804 (1985) Tipo 1

EN 61672/CEl 61672 (1998) Clase 1
EN 61260/CE| 1260.(1995)

ANSI S1.4 (1983) Tipo S1

ANSI $1.43-199X Tipo 1 (1993)
ANSI S1 1-1986, orden 3, tipo 1D

Se emplea la ponderacién de frecuencia en "A”, que reproduce el comportamiento del
oido humano.

Se emplea un microfono "Bruel & Kjaer “tipo 4188 prepolarizado y con un condensador
de 12 pF de capacitancia.

El equipo se calibra antes y después de cada medicion con un calibrador “Bruel &
Kjaer “ tipo 4231. Las calibraciones se efectuan a 94 dB para una frecuencia de 1000
herzios.

Para |la medicion de la temperatura, humedad relativa, presidn atmosférica y velocidad
del viento se ha una utilizado una miniestacion meteoroidégica ADC-SILVA multipro.

En el Anexo 1 se adjunta el certificado de calibracién y verificacion del sonémetro
emitido por ENAC.
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3.- PARAMETROS MEDIDOS.

En todos los puntos de medicién se registran los siguientes parametros:

Leq: Nivel Sonido Medio integrado

Lmax: Maximo nivel de presién sonora.

Lmin: Minimo nivel de presion sonora

Lepkmax: Nivel maximo de pico de presién sonora,

4.- LEGISLACION APLICABLE.

la legislacién aplicable a este caso es la siguiente:

e« Ordenanza Municipal sobre Proteccion del Medio Ambiente contra la
Emision de Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento de Polanco.

¢« Orden de 16 de diciembre de 1998 por la que se regula el control
metrolégico sobre los instrumentos destinados a medir niveles de sonido
audible.

e Ley 37/2003 de Ruido.

5.- METODOLOGIA Y CONDICIONES DE MEDIDA.

Se tomaron 4 estaciones de medida a io largo del perimetro de las instalaciones de la
factoria, situados siempre en el término municipal de Polanco. En la fotografia aérea
se muestra la situacién de las estaciones de medida. En todas las estaciones se midié
ruido en horario diurno y en horario nocturno

Para determinar la caracteristica introducida en el equipo de medida (FAST, SLOW,
IMPULSE) se hizo un primer registro realizado en tipo FAST (3 medidas
experimentales durante 15 segundos). Si la diferencia entre Lmax y Lmin fluctia entre
3y 6 db (A), se trata de un ruido de tipo CONTINUO-VARIABLE vy la caracieristica
introducida en el equipo es SLOW. Si la diferencia entre Lmax y Lmin fluctia entre O y
3 db (A), se trata de un ruido de tipo CONTINUO-UNIFORME y la caracteristica
introducida en el equipo es FAST.

Tanto en la medicidn de ruido diurnc como nocturno se ha realizado con la
caracteristica infroducida en el sonémeiro de FAST o SLOW. Por lo tanto, en cada
estacion se han realizado tres mediciones de 15 segundos cada una con un intervalo
de 1 minuto entre ellas. El resultado final en esa estacion es la media de las tres
medidas realizadas.

Es importante destacar la cercania de la carretera n-811, con tréfico bastante intenso
durante la medida en el horario diurno. En las medidas en el horario nocturno, la

influencia del trafico es casi inexistente, evitandose medir cuando circulaba algun
vehiculo.
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Las estaciones de medida se situaron a 15 metros aproximadamente det limite de las
instalaciones de la factoria, por detras de las vias del tren de FEVE. No se realizaron
medidas en los momentos en los que pasaba el tren. Tampoco se han podido realizar
medidas con la fuente sonora parada debido a la propia naturaleza del ruido, una
industria que trabaja continuamente.

En cada estacion de medida el sondmetro estaba dirigido hacia la fuente sonora. El
sondmetro se inclina ligeramente hacia arriba (angulo vertical).

Antes y después de la medicién de ruido de fondo y de ia medicion con fuente sonora,

se procedio a ta calibracion del sondmetro, dando un resultado positivo. (94,0 db (A))

RUIDO DIURNO

Estacion1 | Estacion 2 | Estacion 3 | Estacién 4
Fecha: - 11-04-2006 | 11-04-2006 | 11-04-2006 | 11-04-2006
Hora: 10:50 11:20 11:40 12:00

X: 0415934 X: 0415968 X: 0416016 X 0416024
Coordenacdas UTM

Y: 4803666 Y: 4803716 Y: 4803827 Y: 4803887
Velocidad viento (m/s) | 0,6 0 0 0
Temperatura (°C}) ]18 19 16,3 21
Humedad Relativa (%) | 45,2 44 44 1 44 2
Presion {mb) 1024,5 1024,5 1024,5 1024,5
Altura sonémetro (m) 1,30 1,30 1,30 1,30
Climatologia. Soleado Soleado Soleado Soleado

RUIDO NOCTURNO

Estacion 1 | Estacion 2 | Estacion 3 | Estacion 4
Fecha: 12-04-2006 | 12-04-2006 | 12-04-2006 | 12-04-2006
Hora: 00:50 01:10 01:30 01:50

X: 0415934 X: 0415968 X: 0416016 X: 0416024
Coordenadas UTM _

Y: 4803666 Y: 4803716 Y: 4803827 Y: 4803887
Velocidad viento {m/s) {0 0 0 0
Temperatura (°C) 192 9,2 8,3 6,8
Humedad Relativa (%) _- 85,6 65,8 65 65,5
Presion (mb) {1022 1022 1022 1022
Altura sonémetro (m) | 1,30 1,30 1,30 1,30
Climatologia Sin nubes Sin nubes Sin nubes Sin nubes
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En ia siguiente foto aérea se sitUan las estaciones de medida:
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6.- RESULTADOS

En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos:

Ruido Diurno:

Estacion Leq Lmax | Lmin | Lpkmax | Valor Limite™ )
Observaciones
Medida | db(A) | db(A) | db(A) | db(A) Leq db(A)
1 68,9 70,3 678 919 70 Ruido Continuo-Variable
2 65,0 68,0 63,5 91,2 70 Ruido Continuo-Uniforme
3 58,5 61,1 57,0 88,3 70 Ruido Continuo-Variable
4 56,9 58,5 55,8 84,2 70 Ruido Continuo-Variable

Tabla 1. Resultados obtenidos en la medicion de ruido diurno

Ruido Nocturno:

Estacién Leq Lmax | Lmin | Lpkmax | Valor Limite" .
Observaciones
NMedida db(A) dh(A) db(A) db(A) Leq db(A)
1 56,1 58,0 54,8 87,2 55 Ruido Continuo-Uniforme
2 54,6 56,8 53,0 83,7 55 Ruido Continuo-Uniforme
3 54,6 55,6 53,8 83,5 55 Ruido Continuo-Variable
4 53,4 543 528 82.7 55 Ruido Continuo-Variable

Tabla 2. Resultados obtenidos en la medicion de ruido noctfurno

(*) Articulo 3.6.10. Niveles de ruido admisibles. Limites de emision sonora transmitida al
exterior de la edificacion. Actividad Colindante: Actividades Industriales. Ordenanza Municipal
sohre Proteccion del Medio Ambiente confra la Emision de Ruidos y Vibraciones del

Ayuntamiento de Polanco.
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7.- CONCLUSIONES.

A la vista de los resultados obtenidos se pueden sacar las siguientes conclusiones:

v En el horarie diurnc, en ninguna de las estaciones de medida se han
superado los valores limite establecidos por ia Ordenanza Municipal
sobre Proteccién del Medio Ambiente contra la Emisiébn de Ruidos y
Vibraciones del Ayuntamiento de Polanco. (Tabla 1)

v" En el horario nocturno, se supera el valor limite (56,1 db(A) frente a 55
db(A)) establecido por la Ordenanza Municipal sobre Proteccion dei Medio
Ambiente confra la Emision de Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento de
Polanco en la estacion de medida 1, que es la mas cercana a la fuente
generadora del ruido en SOLVAY. (Tabla 2}.

Torrelavega, a 17 de abril de 2005

Raul Guerra Gomez

Responsable de Campo
U.T.E Ambitec-Atisae
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ANEXO |

CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL

SONOMETRO
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CERTIFICADO DE ¢ 1 =5 i

Certificate of Calibration

Niumero 6747-A
c : s Number
CALIBRACION _
N°¢ 50/LCG03 Pégina I de__ 29 paginas
‘ Page of___pages

Briiel & Kjaer Ibetiga, S.A.

Teide, 5 « 28700 San Sebastian de los Reyes {(Madrid)
Tel.: 91 659 08 20 « Fax: 91 850 08 24
bruelkjaer@bkes.com

3@?

Brilel & Kjar

LABORATORIO DE CALIBRACION

INSTRUMENTO SONOMETRO
Instrument ’
FABRICANTE BRUEL & KIER
Manufacturer

MODELO 2238

Model :
NUMERO DE SERIE 2144519

Serial Number

PETICIONARIO - CIMA
30300 TORRELAVEGA (CANTABRIA).

Customer

FECHA DE ENTRADA 22-jun-05

Date of Reception

FECHA DE CALIBRACION 23-jun-05

Date of Calibration

Signatario/s Autorizado/s : Fecha de Emisién
Authorised Signatgryfies L Date of issue

23-jun-05

JOSE LUIS GUTIERREZ
JEFE DE LABORATORIO

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditacién concedida por ENAC, gque ha comprobado las capacidades de medida |
del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales e internacionales.

Este certificado no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacién por escrito del Iaboratono que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC, which has assessed the measurement capability of
the laboratory and its Traceability to national and interrational standards.




Certificate of Calibration

P h Nimero 0749-A
iz o vlias Number
CAL CION
N° 50/L.C003 ' Pigina 1 de 5 péginas
' Page -

of__papes

Brael & Kjaer Ibériga, S.A. :

Telde, & - 28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid)
. Tel.: 91659 08 20 « Fax: 91 659 08 24 :

bruelkjaer@bkes.com

Brilel & Kjasr.

LABORATORIO DE CALIBRACION

INSTRUMENTO CALIBRADOR
Instrument '

FABRICANTE BRUEL & KJAER
Manufacturer . .
MODELO 4231

Model

NUMERO DE SERIE 2136743

Serial Number

PETICIONARIO CIMA.
39306 TORRELAVEGA (CANTABRIA).

Customer

FECHA DE ENTRADA 22-jun-05

Date of Reception

FECHA DE CALIBRACION 24-jun-05
Date of Calibration

Signatario/s Autorizado/s .. /i'é;%'ié"&ﬁ i Fecha de Emision
Authorised Signatgry/ies /;ﬂ‘ W . 6 Date of issue
4w Fren
i Teide s %\
[ y AN .
o Bruel & Kiue =) 24-jun-05
\ B R :
ver | oarics 8.4, w‘ff
JOSE LUIS GUTIERREZ RS g5
JEFE DE LABORATORIO G0 g8, 90

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditacién concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades de medida
del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales e internacionales.

Este certificado no podré ser reproducido parcialmente sin la aprobacidn por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC, which has assessed the measurement capability of
the laboratory and its Traceability to national and international standards.
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() i Y COMERCIO CENTRO ESPANOL DE METROLOGIA -
C/ del Alfar, n® 2 - 28760 Tres Cantos (Madrid)

Organismo Autorizado: OAV-07

CERTIFICADO DE VERIFICACION PERIODICA

Namero: CEM-V-730-05/0110-4

Sonémetro integrador-promediador

De acuerdo con : La Orden de 16 de diciembre de 1998, par la que se regula el Control
Metrolégico del Estado sobie los instrumentos destinados a medir niveles de
sonido audible. (B.O.E. n" 311 de 29.12.98).

Descripcion : Instrumento tipo 1, con micréfone marca B & K, modelo 4188 y n/s:
2121520, '

Fabricante : B&K

Marca/Modelo : B & K/2238 A

N* Serie : 2144519

Codigo CEM : 730-02- 10995

Expedido a : CIMA - Consultoria Integral del Medio Ambiente. S.L.

P Ruchefort Sirmer s/n
39300 Torrelavega (Cantabria)

Fecha(s) de Ensayos :  29/06/2005 a 30/06/2005

Vialido hasta : ' 29 de junio de 2006

Este certificado, que establece la superacion de la verificacion arriba indicada y declara ia conformidad del instrumento
reseflado para su cometido, se emite en aplicacion de la Orden de 27 de Febrero de 2003 (B.O.C. 13-03-63), de la
Counsegjeria de Industria, Trabajo v Desarrollo Tecnoldgico del Gobiﬂl&gje Cantabria y la Resolucion de 5 de noviembre de
2003 de la Direccién Greneral de Industria de la citada Consejeria. s - ‘

- Tres Cantos a 30 de Jjunio de 2005
'-"’F.:"';:* e SRS
,’f@g ESPARGY 4] Director del CEM

& o R

L0.3-17-62




 MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

CENTRO ESPANOL DE METROLOGIA
C/ del Alfar, n° 2 - 28760 Tres Cantos (Madrid)

Organisme Autorizado: OAV-07

CERTIFICADO DE VERIFICACION PERIODICA

Nimero: CEM-V-731-05/0111-4

Calibrador sonoro

De acuerdo con :

Descripcidn :
Fabricante :
Marca/Moedelo :
N° Sc:‘i_e :
Cédigo CEM :

Expedido a :

Fecha(s) de Ensayos :

Valido hasta ;

La Orden de 16 de diciembre de 1998, por la que se regula el -Control
Metroldgico del Estado sobre los instrumentos destinados a medir niveles de
sonido audible. (B.O.E. n° 311 de 29.12.98).

Instrnunento clase 1.

B&K

B & K/423]

2136743

731-01- 10996

CIMA - Consultoria Integral del Medio Ambiente, S.L.

- P Rochefort Sirmer s/n

39300 Torrelavega (Cantabria)

30/006/2003

29 de junio de 2000

Este certificado, que establece la superacidén de la verificacion arriba indicada y declara la conformidad del instrumento
resefiado para su cometido, se emite en aplicacion de la Orden de 27 de Febrero de 2003 (B.O.C. 13-03-03), de la

2003 de la Direccidon General de Industria de la citada Consejeria.

Consgjeria de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnolégice del (Gobierug fe Cantabria y la Resolucion de 5 de noviembre de

ll

L0.1-17-02
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Foio 1. Estacion 1 de medida Foto 2. Estacion 2 de medida

Foto 3. Estacion 3 de medida Foto 4. Estacion 4 de medida
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